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hismet Exame n.° :852244
CPF :873.758.421-91 Paciente :Juliano Moreira Albues RG :/
CNPJ :11.595.396/0001-83 Razao :JER ENGENHARIA ELETRICAE CIVIL LTDA
Nascimento :23/07/1981 Idade : 45 anos
Motivo :Admissional Setor :ALVENARIA
Repouso :14h Funcédo :AJUDANTE
Data do Exame : 21/10/2026
o Audiometria
Orelha Direita Orelha Esquerda
d1b 0,125 0,25 05 0751 15 2 3 4 6 8 (kh2) d1b 0,125 0,25 05 0751 15 2 3 4 6 8 (kh2)
1 1
) o/o\o—o\o/o/o X X X-__ X X
X-X-X
3 3
4 4
5 5
6! 6!
7 7
8 8
9 9
10! 10!
11 11
12 12
13 13
Aérea
Khz 0,25 0,5 1 2 3 4 6 8 Khz 0,25 0,5 1 2 3 4 6 8
ol ol
d: NDG 20 15 20 20 25 20 15 d: NDG 15 15 20 25 25 25 20
Ossea
Khz 0,25 0,5 1 2 3 4 6 Khz 0,25 0,5 1 2 3 4 6
3: NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG 3: NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG
Médias Tritonais
Khz 0,5 1 2 = 3 4 6 = Khz 05 1 2 = 3 4 6 =
oD OE
db 20 15 20 18 20 25 20 22 db 15 15 20 17 25 25 25 25

Laudo Clinico OD

Audigdo normal

Classificagoes: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda
auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuragido
audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e
Kaplan, 1978)
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Assinatura eletronica :59A490BDF26C6161E8D786C6F6952912
Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Ultima Aferigao :12/08/2026

Laudo Clinico OE

Audigdo normal

Classificagoes: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda
auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuragido

audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e

Kaplan, 1978)
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Espirometria normal

Data: 21/10/2026 Data de nascimento:23/07/1981
Primeiro Nome:JJULIANO MOREIRA Sexo : Macho
Sobrenome: ALBUES Descrigao:
Altura (cm): 176.0 Empresa:
Peso (kg): 66.0 Fuma: Sim(15/10)
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Parametro UM Descrigao Prev. BEST#1 % Prev.
Best FVC I(btps) Melhor Capacidade Vital Forgada 4.63 3.74 80.9
FvVC I(btps) Capacidade Vital Forgada 4.63 3.74 80.9
FEVA1 I(btps) Volume Exp Forgada em 1 seg 3.77 3.00 79.6
PEF I/sec Pico de Fluxo expiratério 9.02 6.91 76.6
FEV6 I(btps) Volume Exp Forgada em 6 seg 4.91 3.65 74.2
FEV1/FVC% % FEV1 em % da FVC 79.1 80.3 101.4
FEV6/FVC% % FEV6 em % da FVC 97.5
FEV1/FEV6% % FEV1 em % da FEV6 82.3
FEF25-75% I/sec Fluxo expiratério médio forgado 4.18 2.73 65.4
MEF75% I/sec Fluxo Exp Max @ 25% FVC 7.83 5.24 66.9
MEF50% I/sec Fluxo Exp Max @ 50% FVC 4.93 2.61 53.0
MEF25% I/sec Fluxo Exp Max @ 75% FVC 2.08 1.44 68.9
FET100% sec Tempo de Expiragéo forcada 9.2
LungAge years Idade Pulmonar 66
PEFr I/min Pico de Fluxo expiratério (I/min) 541.3 414.¢6 76.6
Diagnéstico:



